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クライオスタット準備マニュアル 

2023.09.27改定 大渕 博宣 

クライオスタットを使用する場合 

1 試料の取り付け 

① クライオスタットを所定の位置に配置する(図参照)。 

]    

図 クライオスタット本体 

② シュラウドが外されていない場合、メインバルブが閉じていることを確認した後、リークバ

ルブを開けてシュラウド内をリークした後、シュラウドを外す。 

③ 試料ホルダー支持台、試料ホルダーをクライオスタットのコールドヘッドに取り付ける。 

(取り付け時、温度センサーのケーブルを挟まないように注意する。) 

      

                    図 試料ホルダー支持台 

 

リークバルブ 
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3 ヶ所でネジ止め 
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                         図 試料ホルダー(透過測定用) 

 

④ シュラウドを取り付け、ネジで固定する。 

 
図 シュラウド 

⑤ リークバルブを閉じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネジの閉め忘れに注意 

2 ヶ所でネジ止め 

温度センサーはここでネジ止め 
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2 真空ポンプの準備 

① 電源スイッチを ONにする(真空計、シーケンサ、タッチパネルが ONになる)。 

             
                 図 真空ポンプ(実験ハッチ内) 

② タッチパネル上の VPボタンを押す(スクロールポンプが起動する)。 

             

                       図 タッチパネル 

③ タッチパネル上の VALVEボタンを押す（電磁式真空弁が開く）。 

④ 真空計が 5.0×100Pa 以下になっていることを確認した後、クライオスタットのメインバル

ブをゆっくり空ける。 

 

⑤ 再度真空計が 5.0×100Pa 以下になっていることを確認した後、タッチパネル上の TMP

ボタンを押す(ターボ分子ポンプが起動する)。 

⑥ 再度真空計が 2.0×10-2Pa以下になったら次の手順に移る。 

 

 

 

 

 

①電源スイッチ 

②VPボタン ③VALVEボタ

ン 
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3 冷却水循環装置の準備 

 

図 冷却水循環装置 

① パワースイッチを ONにする（冷凍機が起動し、循環水の冷却が始まる）。 

(運転 500時間ごとにアラームが鳴るので注意。アラームが鳴ったらアラーム解除ボタンを押

し、本体横のフィルタを掃除すること。) 

 

4 コンプレッサーの準備 

①電源スイッチを押す(コンプレッサーが起動し、クライオスタットの冷却が始まる)。 

  
図 コンプレッサー(実験ハッチ内) 

 

 

 

 

 

 

①電源スイッチ 

① Powerスイッチ 

② アラーム解除スイッチ 



 5 

5 温度コントローラーの準備 

(※注意： クライオスタットが作動していない状態でヒーターを加熱しないでください。ヒータ

ー焼けの原因となります。) 

 

図 温度コントローラー(背面)  

 

 

 (前面) 

① 本体裏の Power スイッチを押す(コントロールパネルが ONになる)。 

② SETPOINTボタンを押す。下図のように Setpの温度表示が反転したら、設定したい温

度を入力し、ENTERボタンを押す。 

             

                           図 温度設定画面 

③ Heater Rangeボタンを押す。下図のようにHeatのレンジ表示が反転したら、▲▼ボタン

でHighに切り替え、ENTERボタンを押す。ALL OFFボタン上のランプが赤に点灯した

① Powerスイッチ 

② SETPOINTボタン 

③ Enterボタン ⑤ ALL OFFボタン 

④ Heater Rangeボタン 

温度センサーの現在温度 

B：試料ホルダー 

A：コールドヘッド 
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ことを確認する。 

              
                             図 ヒーター設定画面 

                  
                             図 ヒーター動作時 

 

 クライオスタットを停止する場合 

1 温度コントローラの停止 

① SETPOINTボタンを押す。 

② CHANNEL B(試料ホルダー温度)の設定温度を 300Kにする。 

③ HEATER RANGEボタンを押し、ヒーター設定をHighにした後、ENTERボタンを押す。 

④ クライオスタットの温度が 300Kに達したら、ALL OFFボタンを押す(ALL OFF左のラン

プが消え、ヒーター停止)。 

 

2 コンプレッサーの停止 

① 電源スイッチを押す(コンプレッサーが停止し、クライオスタットの冷却が止まる)。 

② コンプレッサー停止後、30分間冷却水を流し続ける。 

 

3 真空ポンプの停止 

① タッチパネル上の Auto Operationボタンを押す(Hand Operationに切り替わる)。 

ヒーター動作時はランプ点灯 
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② タッチパネル上の VALBEボタンを押す(電磁式真空弁が閉じる)。 

③ タッチパネル上の TMPボタンを押す（ターボ分子ポンプが停止する）。 

④ TMPパワーサプライのDECランプが消えたのを確認した後、タッチパネル上のVPボタ

ンを押す(スクロールポンプが停止する)。 

⑤ 電源スイッチを OFFにする。 

⑥ 真空ポンプの停止 

 

4 冷却水循環装置の停止 

① パワースイッチを OFFにする。 

 

以上 
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